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ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion 

Produkt REF 260252 

Produktab-
bildung 

               

 Zur Reinigung und Desinfektion von dentalen Absauganlagen und Mundspülbecken. 

Hinweise zur 
Anwendung 

Das Absauganlagendesinfektionskonzentrat muss zuerst mit Wasser verdünnt werden. Es 

wird in 1 bis 3%iger Konzentration angewendet (10 bis 30 ml Konzentrat auf 1 ltr. 

Wasser). Ungefähr einen Liter der Lösung durchsaugen. Die Sauganlage sollte je nach 

Belastung ein- bis zweimal täglich desinfiziert werden. Nicht mit Reinigern oder anderen 

Desinfektionsmitteln mischen. 

Wirkungs-
spektrum 

Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561.  

Levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562.  

„Begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV) nach 

(RKI)/DVV. 

Einwirkzeiten Bakterien und Candida albicans nach VAH/DGHM als Instrumentendesinfektion (hohe 

Belastung): 2,0% 5 min. / 1,0% 60 min.  

Bakterien nach EN 13727 und EN 14561 (hohe Belastung): 3,0% 2 min. 

Candida albicans nach EN 13624 und EN 14562 (hohe Belastung): 3,0% 2 min.  

Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach (RKI)/DVV (mit Belastung): 2,0% 2 min. 
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